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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. P rzedm iotem  norm y są te rm i
ny i określenia dotyczące e lek trod  do  o d b io ru  p o tencja
łów  bioelektrycznych.

1.2. Zakres zastosowania normy. N orm ę należy sto so 
wać w dokum entac ji naukow o-technicznej, w in stru k 
cjach uży tkow ania , w litera tu rze  technicznej o raz  w s to 
sunkach praw no-hand low ych .

2. POJĘCIA PODSTAW OW E

2.1. pole bioelektryczne —  pole elektryczne w ytw a
rzane przez organy , tk an k i, kom órki ob iek tu  b io lo 
gicznego.

2.2. potencjał bioelektryczny (biopotencjał) —  p o te n 
cjał dow olnego p u n k tu  po la b ioelektrycznego.

2.3. napięcie bioelektryczne — różnica b iopo tencja
łów  dw óch p u n k tó w  po la  bioelektrycznego.

2.4. elektroda bioelektryczna — elek troda do  odb io ru  
b iopo tencjałów , m ająca pow ierzchnię k o n tak to w ą 
z ob iektem  biologicznym  i elem enty wyjściowe.

2.5. powierzchnia kontaktowa elektrody —  część p o 
w ierzchni elek trody  k o n tak tu jąca  się bezpośredn io  lub 
p ośredn io  przez substancję kon tak to w ą elek trody  
z ob iektem  biologicznym  i zapew niająca o d b ió r  b iopo- 
tencjału lub połączenie ob iek tu  biologicznego z n eu tra l
nym  zaciskiem  przyrządu  pom iarow ego.

2.6. powierzchnia dotykowa elektrody —  część p o 
w ierzchni elek trody  k o n tak tu jąca  się z ob iektem  b io lo 
gicznym , spełniająca funkcję do tykow ą w czasie um oco
w yw ania e lek trody  na obiekcie biologicznym .

W niektórych rodza jach  elek trod  pow ierzchnia d o ty 
kow a jest jednocześnie pow ierzchnią kon tak tow ą.

2.7. kontaktowa substancja elektrodowa —  substancja 
stosow ana ja k o  środow isko  łączące pow ierzchnię k o n 
tak tow ą elek trody  z częścią ob iek tu  b iologicznego, 
z k tó rego  odb iera  się b iopotencjał.

Ja k o  kon tak tow ą substancję e lek trodow ą stosuje się 
płyny elek trodow e, pasty , krem y, galaretk i, kleje elek- 
troprzew odzące.

3. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO MATERIAŁU

3.1. elektroda I rodzaju —  elek troda w ykonana z m e
ta lu  lub stopu , np. p la tyna , z ło to , sreb ro , sta l, m osiądz.

3.2. elektroda II rodzaju — elek troda , k tórej p o 
w ierzchnia czynna sk łada się z m ieszaniny m etalu  i soli 
m etali, k tó rych  jo n y  znajdu ją się w kon tak tow ej sub
stancji elektrodow ej.

4. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI O D  STOPNIA ODDZIAŁYW ANIA  

POLA BIOELEKTRYCZNEGO

4.1. elektroda odprowadzająca — e lek troda uczestn i
cząca w odb io rze  napięcia b ioelektrycznego.

4.2. elektroda czynna —  elek troda odprow adzająca  
k o n tak tu jąca  się z częścią obiejctu biologicznego, znaj
du jąca  się w polu  elektrycznym  badanego  o rganu , tk a n 
ki, kom órek .

W  elek troencefalografii e lek troda n ak ład an a  na 
ow łosioną część głowy. E lek troda czynna łącznie z elek
tro d ą  odniesienia odp row adza ją  e lek trogram  m ono- 
p o larny , a dwie czynne elek trody  —  dw ubiegunow y.

4.3. elektroda odniesienia —  e lek troda o d p ro w ad za ją
ca k o n tak tu jąca  się z częścią ob iek tu  b iologicznego, 
w k tórej działan ie  po la elektrycznego badanego  o rganu , 
tkank i, kom órek  je st nieznaczne.

4.4. elektroda neutralna —  elek tro d a  nie uczestn iczą
ca w odb io rze  napięcia bioelektrycznego, pod łączona 
do  neu tra lnego  zacisku p rzyrządu  pom iarow ego.

5. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD  
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU UŻYTYCH

ELEM ENTÓW

5.1. elektroda aktywna — e lek troda m ająca w budo
w ane elem enty czynne.

Elem enty czynne to: w zm acniacze, rad ionadajn ik i 
i inne urządzenia.

5.2. elektroda radiotelemetryczna —  elek troda ak tyw 
na p rzeznaczona do  przekazyw ania sygnału do p rzy rzą
du  pom iarow ego za pom ocą po la e lektrom agnetycznego.
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5.3. elektroda aktywna przewodowa —  e le k tr o d a  
a k ty w n a , z  k tórej sy g n a ł d o  p rzy rzą d u  p o m ia r o w e g o  
je s t  p r z ek a zy w a n y  lin ią  p r z e w o d o w ą .

5.4. elektroda pasywna — e le k tr o d a  n ie  m a ją ca  w b u 
d o w a n y c h  e le m e n tó w  c zy n n y c h .

6. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZEKAZYWANIA 

BIOPOTENCJAŁÓW

6.1. elektroda przewodząca — e le k tr o d a , w  k tórej 
p r z ek a zy w a n ie  b io p o te n c ja lu  o b ie k tu  b io lo g ic z n e g o  o d 
b y w a  się  p rzez  p r z ew o d n ik .

6.2. elektroda dielektryczna —  e le k tr o d a , w  k tórej 
p r z ek a zy w a n ie  b io p o te n c ja łu  o b ie k tu  b io lo g ic z n e g o  o d 
b y w a  się  p rzez  d ie lek try k .

7. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD KROTNOŚCI 

ZASTOSOWANIA

7.1. elektroda jednorazowego użytku —  e le k tr o d a  
p r z e z n a c z o n a  d o  j e d n o k r o tn e g o  p o łą c z e n ia  z b a d a n y m  
o b ie k te m .

7.2. elektroda wielokrotnego użytku —  e le k tr o d a  p rze 
z n a c z o n a  d o  w ie lo k r o tn e g o  p o łą c z e n ia  z b a d a n y m  
o b ie k te m .

8. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD 
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRZEWODZĄCYCH

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU 
ICH PRZYGOTOWANIA

8.1. elektroda jednorazowego użytku nie napełniona
—  e le k tr o d a  je d n o r a z o w e g o  u ż y tk u , d o s ta r c z a n a  u ż y t
k o w n ik o w i w  sta n ie  n ie  n a p e łn io n y m  k o n ta k to w ą  su b s 
ta n cją  e le k tr o d o w ą .

D o  n o r m a ln e g o  d z ia ła n ia  e le k tr o d y  n ie zb ęd n e  je st  
n a p e łn ie n ie  jej w w . su b sta n c ją .

8.2. elektroda jednorazowego użytku napełniona —  
e le k tr o d a  je d n o r a z o w e g o  u ży tk u  d o s ta r c z o n a  u ż y tk o w 
n ik o w i w  sta n ie  n a p e łn io n y m .

8.3. elektroda jednorazowego użytku napełniona wil
gotna —  e le k tr o d a  je d n o r a z o w e g o  u ży tk u  n a p e łn io n a ,  
g o to w a  d o  s to s o w a n ia .

8.4. elektroda jednorazowego użytku napełniona sucha
—  e le k tr o d a  je d n o r a z o w e g o  u ży tk u  n a p e łn io n a , w  k tó 
rej n ie zb ęd n e  je s t  n a w ilż a n ie  su ch ej e le k tr o d o w e j su b 
sta n cji w  w a r u n k a c h  n o r m a ln e g o  d z ia ła n ia .

9. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ICH POŁĄCZENIA 

Z PRZYRZĄDEM POMIAROWYM

9 .1 . elektroda wbudowana —  e le k tr o d a  p o łą c z o n a  na 
sta łe  z k o r p u se m  p rzy rzą d u  p o m ia r o w e g o .

9 .2 . elektroda nie wbudowana —  e le k tr o d a  p o łą c z o n a  
z p rzy rzą d em  p o m ia r o w y m  w  s p o s ó b  r o z łą cz n y  lub  
n ie r o z łą c z n y  za  p o m o c ą  k ab la  o d p r o w a d z e ń .

10. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD  
W ZALEŻNOŚCI OD CZASU CIĄGŁEGO  

KONTAKTOWANIA SIĘ Z OBIEKTEM  
BIOLOGICZNYM  W JEDNYM  PROCESIE  

BADAWCZYM

10.1. elektroda do pracy krótkotrwałej —  elek troda, 
k tórej czas pracy nie p rzekracza 30 min.

10.2. elektroda do pracy długotrwałej —  elek troda, 
k tórej czas pracy  w ciągu jednego  procesu badaw czego 
p rzekracza 30 min.

11. RODDZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD  
W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU OBIEKTU BADANEGO

11.1. elektroda płodowa —  elek troda p rzeznaczona do 
odb io ru  b iopo tencjału  p łodu  i k o n tak tu jąca  się z nim .

Z nane są w ew nątrz tkankow e elek trody  płodow e 
z kon tak tow ym i pow ierzchniam i, w prow adzonym i pod 
skórę w postaci k lam erek H o n a  i spiralne.

11.2. elektroda dla osesków — elek troda przeznaczo
na do odb io ru  b iopo tencjałów  u now orodków  i nie
m ow ląt do  1 roku .

11.3. elektroda pediatryczna —  elek troda p rzezna
czona do odb io ru  b iopo tencja łów  u dzieci w w ieku od 
1 do  10 lat.

11.4. elektroda dla dorosłych — elek troda p rzezna
czona do  odb io ru  b iopo tencja łów  u ludzi powyżej 10 lat.

12. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD 
W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY IZOLOW ANYCH

POW IERZCHNI KONTAKTOWYCH

12.1. elektroda jednobiegunowa —  e lek troda m ająca 
jed n ą  pow ierzchnię k on tak tow ą.

12.2. elektroda wielobiegunowa —  elek troda m ająca 
co najm niej dwie pow ierzchnie kon tak tow e k o n stru k 
cyjnie izolow ane od siebie.

13. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI O D  BADANEGO ŹRÓDŁA POLA 

BIOELEKTRYCZNEGO

13.1. elektroda kardiograficzna —  elek troda do o d 
b io ru  b iopotencjałów , w ytw arzanych przez elektryczną 
czynność serca.

13.2. elektroda encefalograficzna — elek troda do  o d 
b ioru  b iopo tencjałów  kory  m ózgowej bez naruszan ia  
skóry  i kości.

13.3. elektroda kortikograficzna — elek troda do  o d 
b io ru  b iopo tencjałów  z pow ierzchni obnażonej kory 
m ózgowej.

13.4. elektroda subkortikograficzna — elek troda do  
od b io ru  b iopo tencja łów  głębokich w arstw  kory  m ózgo
wej.

13.5. elektroda bazowa — elek troda do  o d b io ru  b io 
po tencja łów  podstaw y czaszki.

13.6. elektroda rdzeniowa —  elek troda do  odb io ru  
b iopo tencja łów  w yw ołanych elektryczną czynnością 
rdzenia kręgow ego.
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13.7. elektroda nystagmograficzna —  elek troda do  
odb io ru  b iopotencjałów  pow stających przy ru ch u  gałki 
ocznej.

13.8. elektroda retinograficzna —  elek troda do  o d b io 
ru  b iopotencjałów  siatków ki oka.

13.9. elektroda miograficzna —  elek tro d a  do od 
b io ru  b iopo tencjałów , w yw ołanych elektryczną czyn
nością m o to n eu ro n u , ak o o n u  i w łókien mięśni.

13.10. elektroda gastrograficzna — elek troda do o d 
b io ru  b iopotencjałów , w yw ołanych czynnością elek
tryczną żo łądka.

13.11. elektroda intestinograficzna — elek troda do 
o d b io ru  b iopo tencjałów  w yw ołanych czynnością elek
tryczną je lita  cienkiego.

13.12. elektroda kolograficzna — elek tro d a  do  o d 
b io ru  b iopo tencjałów  w yw ołanych czynnością elektrycz
ną je lita  grubego.

13.13. elektroda histerograficzna — elek troda do  o d 
b io ru  b iopo tencjałów  w yw ołanych czynnością elek
tryczną macicy.

13.14. elektroda kochleograficzna — elek troda do  o d 
b io ru  b iopotencjałów  w yw ołanych elektryczną czynnoś
cią ucha środkow ego, w ew nętrznego i zew nętrznego.

14. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ICH NAŁOŻENIA 

LUB WPROWADZENIA

14.1. elektroda powierzchniowa — elek troda, k tórej 
pow ierzchnia jest p rzeznaczona do  n ak ład an ia  na części 
pow ierzchni ludzkiego ciała i na o tw arte  pow ierzchnie 
organów  —  dostępne z zew nątrz.

14.2. elektroda naskórna —  elek troda pow ierzchnio
wa nak ład an a  na pow ierzchnię skóry.

14.3. elektroda rogówkowa —  elek troda pow ierzch
niow a nak ład an a  na rogów kę oka.

14.4. elektroda dla otwartych organów — elek troda 
pow ierzchniow a nak ład an a  na o tw arte  organy  —  d o 
stępne przez przecięcie.

N ależą do  nich także elek trody  ep ikard ia lne , n ak ła 
dane na osierdzie.

14.5. elektroda jamowa — elek troda, k tórej pow ierz
chnia przeznaczona jest do w prow adzenia w na tu ra ln e  
jam y  organizm u.

14.6. elektroda wewnątrztkankowa — elek troda, k tó 
rej pow ierzchnia jest przeznaczona do w prow adzenia 
w tkank i ob iek tu  biologicznego.

14.7. mikroelektroda — elek troda, k tórej pow ierz
chnia czynna jest przeznaczona do o d b io ru  b iopo ten- 
cjału w ew nątrzkom órkow ego.

15. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD 
POWIERZCHNIOWYCH W ZALEŻNOŚCI

OD SPOSOBU ICH MOCOWANIA DO OBIEKTU 
BIOLOGICZNEGO

15.1. elektroda przyssawkowa — elek troda pow ierzch
niow a utrzym yw ana za pom ocą próżni.

15.2. elektroda przyklejana — elek troda pow ierzch
niow a m ocow ana za pom ocą kleju.

15.3. elektroda klipsowa —  e le k tr o d a  p o w ie r z c h n io 
w a  m o c o w a n a  za  p o m o c ą  sp ec ja ln e g o  k lip sa .

15.4. elektroda opaskowa —  e le k tr o d a  p o w ie r z c h n io 

w a  m o c o w a n a  za  p o m o c ą  o p a sk i.

16. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD 
NASKÓRNYCH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA

ICH NAŁOŻENIA

16.1. elektroda czaszkowa —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a 
k ła d a n a  n a  o w ło s io n ą  c zę ść  g ło w y .

16.2. elektroda twarzowa —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a 

k ła d a n a  n a  sk ó rę  tw a rzy .
16.3. elektroda uszna —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a k ła 

d a n a  n a  sk ó rę  m a łż o w in y  u szn ej.
16.4. elektroda szyjna —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a k ła 

d a n a  n a  sk ó rę  szy i.
16.5. elektroda piersiowa —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a 

k ła d a n a  na sk ó rę  k la tk i p iers io w ej.
16.6. elektroda plecowa —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  p ier

s io w a , n a k ła d a n a  na sk ó rę  ty lnej czę śc i k la tk i p ie r s io 
wej o g r a n icz o n e j ty ln y m i lin ia m i p a c h o w y m i i d o ln y m i  

żeb ra m i.
16.7. elektroda lędźwiowa —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a 

k ła d a n a  n a  o d c in e k  sk ó r y , o g r a n ic z o n y  śr o d k o w y m i  
lin ia m i p a c h o w y m i, d o ln y m i żeb ra m i i g ó r n ą  g ra n icą  

k o ś c i m ied n icy .
16.8. elektroda brzuszna —  e le k tr o d a  n a sk ó r n a  n a 

k ła d a n a  n a  sk ó rę  b rzu ch a .
16.9. elektroda kończynowa —  e le k tr o d a  n a sk ó rn a  

n a k ła d a n a  n a  sk ó rę  k o ń c z y n y .

17. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WPROWADZENIA

17.1. elektroda doustna —  e le k tr o d a  ja m o w a  w p r o 

w a d za n a  d o  ja m y  u stn ej.
17.2. elektroda przełykowa —  e le k tr o d a  ja m o w a  

w p ro w a d z a n a  d o  p rze ły k u .
17.3. elektroda żołądkowa —  e le k tr o d a  ja m o w a  

w p r o w a d z a n a  d o  ż o łą d k a .
17.4. elektroda wewnątrznaczyniowa —  e le k tr o d a  ja 

m o w a  w p r o w a d z a n a  d o  n a c z y ń  k r w io n o śn y c h .
17.5. elektroda wewnątrzsercowa —  e le k tr o d a  ja m o 

w a w p r o w a d z a n a  d o  ja m y  serca .
17.6. elektroda pochwowa —  e le k tr o d a  ja m o w a  w p r o 

w a d za n a  d o  p o c h w y .
17.7. elektroda rektalna —  e le k tr o d a  ja m o w a  w p r o 

w a d za n a  d o  je lita  p r o ste g o .
17.8. elektroda douszna —  e le k tr o d a  ja m o w a  w p r o 

w a d za n a  d o  z ew n ętr z n e g o  p r z e w o d u  s łu c h o w e g o .

18. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD
WEWNĄTRZTKANKOWYCH W ZALEŻNOŚCI

OD KONSTRUKCJI I SPOSOBU WPROWADZENIA 
DO TKANKI

18.1. elektroda igłowa —  e le k tr o d a  w e w n ą tr z tk a n k o 
wa w  k sz ta łc ie  ig ły  z  o str y m i tn ą c y m i k r a w ęd z ia m i na  
k o ń c u , w p ro w a d z a n a  d o  tk a n k i p o  p r z y ło ż en iu  siły  

o s io w e j .
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18.2. elektroda walcowa —  e lek tro d a  w ew nątrz tkan- 
kow a w kształcie trzp ien ia  zakończonego  tępym  k o ń 
cem. S tosuje się ją  przede w szystkim  w celu w prow a
dzenia w s tru k tu rę  m ózgu.

18.3. elektroda spiralna —  elek troda  w ew nątrz tkan- 
kow a w kształcie sp irali, w prow adzana w tk an k ę  po 
przyłożeniu  siły w yw ołującej ob ró t.

18.4. elektroda drutowa — elek tro d a  w ykonana z cien
kiego, izolow anego lub n ie izolow anego, elastycznego 
d ru tu  w prow adzana pod  skórę za pom ocą igły.

18.5. elektroda cewnikowa — elek troda um ocow ana 
na stałe na cew niku, w prow adzana do  naczyń lub jam .

19. RODZAJE ł OKREŚLENIA ELEKTROD 
IGŁOW YCH W IELOBIEGUNOW YCH  

W ZALEŻNOŚCI OD UŁOŻENIA  
ICH POW IERZCHNI

19.1. elektroda igłowa wielobiegunowa czołowa —
elek troda igłow a z dw iem a lub więcej pow ierzchniam i 
kon tak tow ym i, k tó re  zna jdu ją  się na ostrzu  igły, w kłu- 
w anym  w tkankę ob iek tu  b iologicznego.

19.2. elektroda igłowa koncentryczna czołowa —  elek
tro d a  igłow a m ająca w środkow ej części pow ierzchni 
czołow ej, w kłuw anej w tk an k ę  pow ierzchnią k o n ta k to 
wą izolow aną.

19.3. elektroda igłowa trójbiegunowa niecentryczna 
czołowa — elek tro d a  igłow a z dw iem a jednakow ym i

pow ierzchniam i kon tak tow ym i, izolow anym i od siebie 
i od  igły, u łożonym i m im ośrodow o na ostrzu  igły 
w kłuw anym  w tkankę.

19.4. elektroda igłowa wielobiegunowa boczna —  elek
troda  igłowa m ająca jed n ą  lub więcej pow ierzchni k o n 
tak tow ych , izolow anych od igły i m iędzy sobą , k tóre 
znajdu ją się na bocznej pow ierzchni igły w kłuw anej 
w tkankę.

19.5. elektroda igłowa trójbiegunowa boczna —  elek
troda  igłow a z dw iem a izolow anym i m iędzy sobą, 
a także od igły, pow ierzchniam i kon tak tow ym i zna jdu 
jącym i się na bocznej, w kłuw anej w tk an k ę  części igły.

20. RODZAJE I OKREŚLENIA ELEKTROD  
W ZALEŻNOŚCI OD W ŁAŚCIW OŚCI 
ODBIERANYCH BIOPOTENCJAŁÓW

20.1. mikroelektroda metalowa —  m ikroelek troda , 
k tórej pow ierzchnia k o n tak to w a  jest w ykonana z m eta
lu, p rzeznaczona d o  szybkiego odb io ru  b iopotencjałów .

20.2. mikroelektroda szklana —  m ikroe lek troda , p rze
znaczona do  o d b io ru  stałych i w olno zm ieniających się 
b iopo tencjałów  kom órk i, w ykonana w postaci szklanej 
ru rk i o zm iennym  przekro ju  w ypełnionej elektro litem .

K oniec ru rk i, m ający m ały przekró j, jest p rzeznaczo
ny d o  k o n tak to w an ia  się z kom órką.

D o drugiego końca, o większym  p rzekro ju , w prow a
dza się ciało tw arde, k tóre razem  z przylegającym  elek
tro litem  stanow i elek trodę ob ro tow ą.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOW E

1. Instytucja opracowująca normę —  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej O RM ED —  Warszawa.

2. Dokumenty międzynarodowe
RWPG CT C3B 2 4 8 3 - 8 0  S j i e K T p o a b i  & r ja  c i e M a  6H 03J ie K T p n H e c K H x  n o T e n n n a ; i o B .  T e p M H H b i  h  o i ip e a c . i e m t s i

3. Zakres zgodności z normą CT C3B 2483-80 —  norma merytorycznie zgodna, z wyjątkiem kilkunastu terminów zmienionych oraz 
kilku  terminów dodatkowych, które zestawiono i porównano w tablicy.

Terminy

wg BN-85/5970-01 wg CT C 3B  2483-80

brak terminu
3.1. elektroda I rodzaju
3.2. elektroda II rodzaju 

brak terminu
11.2. elektroda dla osesków 
13.5. elektroda bazowa
13.7. elektroda nystagmograficzna
13.11. elektroda intestinograficzna
13.12. elektroda kolograficzna
15.3. elektroda klipsowa
15.4. elektroda opaskowa 
17.2. elektroda przełykowa
18.4. elektroda drutowa
18.5. elektroda cewnikowa
19.1. elektroda igłowa wielobiegunowa czołowa

6. wyjście elektrody 
brak terminu 
brak terminu 

28. elektroda do pracy jednodobowej 
31. elektroda mikropediatryczna 
40. brak polskiego terminu 
42. elektroda okulograficzna
46. elektroda intenstinograficzna
47. elektroda holograficzna 

brak terminu
brak terminu 

71. elektroda wewnątrzprzełykowa 
81. brak polskiego terminu 

brak terminu 
85. wielobiegunowa igłowa elektroda boczna



Informacje dodatkowe do BN-86/5970-01 5

cd. tablicy

Terminy

wg BN-85/5970-01 wg CT C 3B 2483-80

19.2. elektroda igłowa koncentryczna czołowa
19.3. elektroda igłowa trójbiegunowa niecentryczna czołowa
19.4. elektroda igłowa wielobiegunowa boczna
19.5. elektroda igłowa trójbiegunowa boczna

83. koncentryczna igłowa elektroda czołowa
84. niecentryczna trójbiegunowa igłowa elektroda czołowa
85. wielobiegunowa igłowa elektroda boczna
86. trójbiegunowa igłowa elektroda boczna

4. Alfabetyczny wykaz terminów polskich

Termin
N r

punktu
normy

elektroda aktywna 5.1
elektroda aktywna przewodowa 5.3
elektroda bazowa 13.5
elektroda bioelektryczna 2.4

elektroda brzuszna 16.8

elektroda cewnikowa 18.5
elektroda czaszkowa 16.1

elektroda czynna 4.2
elektroda dielektryczna 6.2
elektroda dla dorosłych 11.4

elektroda dla osesków 11.2
elektroda dla otwartych organów 14.4

elektroda do pracy długotrwałej 10.2

elektroda do pracy krótkotrwałej 10.1

elektroda doustna 17.1

elektroda douszna 17.8

elektroda drutowa 18.4

elektroda encefalograficzna 13.2

elektroda gastrograficzna 13.10

elektroda histerograficzna 13.13

elektroda igłowa 18.1

elektroda igłowa koncentryczna czołowa 19.2

elektroda igłowa trójbiegunowa boczna 19.5
elektroda igłowa trójbiegunowa niecentryczna

czołowa 19.3

elektroda igłowa wielobiegunowa boczna 19.4

elektroda igłowa wielobiegunowa czołowa 19.1

elektroda intestinograficzna 13.11

elektroda jamowa 14.5

elektroda jednobiegunowa 12.1

elektroda jednorazowego użytku 7.1

elektroda jednorazowego użytku napełniona 8.2

elektroda jednorazowego użytku napełniona
wilgotna 8.3

elektroda jednorazowego użytku napełniona sucha 8.4

elektroda jednorazowego użytku nie napełniona 8.1

elektroda kardiograficzna 13.1

elektroda klipsowa 15.3

elektroda kochleograficzna 13.14

elektroda kolograficzna 13.12

elektroda kończynowa 16.9

elektroda kortikograficzna 13.3

elektroda lędźwiowa 16.7

elektroda miograficzna 13.9

elektroda naskórna 14.2

elektroda neutralna 4.4

elektroda nie wbudowana 9.2

cd. tablicy

Termin

N r
punktu
normy

elektroda nystagmograficzna 13.7

elektroda odniesienia 4.3

elektroda odprowadzająca 4.1

elektroda opaskowa 15.4

elektroda pasywna 5.4

elektroda pediatryczna 11.3

elektroda piersiowa 16.5

elektroda plecowa 16.6

elektroda płodowa 11.1

elektroda pochwowa 17.6

elektroda powierzchniowa 14.1

elektroda przełykowa 17.2

elektroda przewodząca 6.1

elektroda przyklejana 15.2

elektroda przyssawkowa 15.1

elektroda radiotelemetryczna 5.2

elektroda rdzeniowa 13.6

elektroda rektalna 17.7

elektroda retinograficzna 13.8

elektroda I rodzaju 3.1
elektroda II  rodzaju 3.2

elektroda rogówkowa 14.3

elektroda spiralna 18.3

elektroda subkortikograficzna 13.4

elektroda szyjna ( 16.4

elektroda twarzowa 16.2

elektroda uszna 16.3

elektroda walcowa 18.2

elektroda wbudowana 9.1

elektroda wewnątrznaczyniowa 17.4

elektroda wewnątrzsercowa 17.5

elektroda wewnątrztkankowa 14.6

elektroda wielobiegunowa 12.2

elektroda wielokrotnego użytku 7.2

elektroda żołądkowa 17.3
kontaktowa substancja elektrodowa 2.7

mikroelektroda 14.7

mikroelektroda metalowa 20.1

mikroelektroda szklana 20.2

napięcie bioelektryczne 2.3
pole bioelektryczne 2.1
potencjał bioelektryczny 2.2
powierzchnia dotykowa elektrody 2.6
powierzchnia kontaktowa elektrody 2.5

5. Autor normy —  mgr inż. A. Osia —  Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Techniki Medycznej ORM ED —  Warszawa
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